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Der jeweils schnellste ĂSchrittmacherñ gibt den Ton an.

Normalerweise ist das der Sinusknoten.

Ist dieser erkrankt (z.B. beim Sick Sinus Syndrom), springt ein 

ĂErsatzschrittmacherñ -bspw. der AV-Knoten - ein.

Üblicherweise hat der Sinusknoten eine Ruhefrequenz von 60-80/min.

Bei Frequenzen unter 60(50)/min besteht eine Sinusbradykardie.

Bei Frequenzen über 100/min besteht eine Sinustachykardie.
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Ruhepotential: Anreicherung von K+ Ionen intrazellulär in Muskel- und Nervenzellen

--> -улƳ± ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ ȊǳǊ αAussenweltά 

Aktionspotential

0: Depolarisation durch Na+- Einstrom 3: Repolarisation durch K+-Ausstrom

1: Kurze Repolarisation durch Kalium-Ausstrom

2: Plateau-Phase (Ca2+-Einstrom, K+-Ausstrom)                  4: Ruhepotantial, Na-K-Pumpe
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1. Ableitungen der Vertikalebene

a) Bipolare Extremitätenableitungen: I, II, III

(Einthoven-Ableitungen)

b) Verstärkte unipolare Ableitungen: aVR, aVF, aVL

(augmented voltage; Goldberger-Ableitungen)

2. Ableitungen der Horizontalebene

= Unipolare (V) Brustwandableitungen:

V1 bis V6 bzw V9 (Wilson-Ableitungen)
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bipolar

unipolar

Einthoven:

Goldberger:
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Klebe-Elektroden Saug-Elektroden

Klammer-Elektroden
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4.ICR

5.ICR
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Registrierung der 3 Standardableitungen nach Einthoven am Patienten. EKG-Abnahme

mit Hilfe von Trogelektroden (Kupferzylinder in leitender Lösung).

Original Cambridge Elektrokardiograph; gebaut für Sir Thomas Lewis (1912)
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Faustregel:

P-Wellen nachweisbar   Ÿ   Sinusrhythmus

Keine P-Wellen nachweisbar Ÿ Kein Sinusrhythmus
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Sinusknoten Depolarisation
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Erregung der Vorhöfe

Sinusrhythmus


